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Störung an einem Aerosolmonitor 

 
Am 04. August 2022 ist an einem Aerosolmonitor im Gebäude 548 in einer Teilbetriebsstätte der 
Entsorgungsbetriebe eine Störmeldung aufgelaufen. Die Störung des Aerosolmonitors wurde durch 
einen Defekt der Begleitheizung ausgelöst. Diese heizte zu stark auf. Hierdurch befand sich der 
Aerosolmonitor nicht mehr im bestimmungsgemäßen Messbetrieb. 
Die defekte Begleitheizung wurde abgeschaltet und eine Reparatur eingeleitet. Der Aerosolmonitor 
konnte anschließend seinen bestimmungsgemäßen Betrieb wieder aufnehmen.  
Der Aerosolmonitor dient der kontinuierlichen Überwachung der Fortluft. 
 
Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 
Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt. 
 

Eggenstein-Leopoldshafen, 16. Dezember 2022 
 


