
 

Mitteilung 
 

 

Störung an einem Ganzkörpermonitor im 
Prozessgebäude 
 

Am 07.05.2023 und am 22.05.2023 Uhr wurde in der Sicherungszentrale der sich im Rückbau 

befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe eine Sammelmeldung für beide 

Ganzkörpermonitore (GKM) eines Bereichsüberganges im Prozessgebäude signalisiert.  

 

Am 23.5.2023 wurde die Störung erneut signalisiert und dabei beobachtet, dass die Innentür von 

einem der beiden GKM kurzzeitig zu und wieder auf gefahren wurde. 

Bei der Kontrolle der Einzelmeldungen am Monitor konnte ein defektes Zählrohr ermittelt werden, 

welches gegen Ersatz getauscht wurde. Die Ursachenfindung dauert derzeit noch an. 

 

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 

Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt. 

 

 


