
 

Mitteilung 
 
 

Störung an einer Raumluftüberwachung 
 
Am 02.02.2023 wurde bei der Durchführung einer wiederkehrenden Prüfung in der LAW-
Eindampfung der Entsorgungsbetriebe die Zählrohrfolie eines Aerosolmonitors beschädigt. Der 
Aerosolmonitor dient der Direktmessung der Raumluftaktivität und damit dem Schutz des Personals.  
Der betroffene Raum wurde bis zur Instandsetzung am nächsten Morgen gesperrt. 
Für den Ereigniszeitraum konnte - durch die weiteren im Raum stationierten Aerosolsammler - keine 
Aktivität in der Raumluft nachgewiesen werden. 
 
Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 
Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt. 
 

Eggenstein-Leopoldshafen, 04. April 2023 
 


